SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini. CEP 37.480-000 - Lambari - MG
Lambari - MG Telefax.: (35) 3271 1056 — SAC 0800-0352808

CNPJ 22, 040 711/0001-22

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Processo N.° 050/2025
Referéncia: Pregédo Eletrénico 009/2025

Peticionante: Hidrometer Indlstria — Juliana da Silva

Trata-se de pedido de esclarecimento, interposto por Michele Nunes de Souza
Almeida Andrade - CNPJ 48.156.453/0001-38, doravante denominada
PETICIONANTE, ao Edital do Pregao Eletrénico n.° 009/2025, objetivando a futura e
eventual aquisi¢cao de hidrémetros, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas no Edital e seus anexos.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do art. 164 da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, qualquer
pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicacao desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo

protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela
PETICIONANTE, no dia 10/07/2025, as 15:00h. Neste sentido, conhecemos o
requerimento de esclarecimento ao Edital de Licitacdo, ao qual passamos a apreciar

e nos posicionar, dentro do prazo legal estabelecido no Instrumento Convocatério.

2. DA SOLICITACAO E RESPOSTA

O questionamento suscitado pela PETICIONANTE e a correspondente resposta é o

seguinte:

“Serao aceitos os medidores de acordo com a nova Portaria Inmetro n°® 155/2022 (Q3

e Range de medi¢&o)?”
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Resposta:

A Administragdo reconhece a vigéncia da Portaria Inmetro n° 155/2022, que
atualizou a sistematica de classificacdo metrologica dos medidores de agua,
passando a adotar como parametros técnicos principais a vazado permanente (Q3) e
o range de medicao (R), em substituicdo a antiga nomenclatura baseada em classe

metrolégica e vazdo nominal.

Nesse sentido, ndo ha impedimento a participacdo de produtos certificados

conforme a Portaria n® 155/2022, desde que:
. Estejam devidamente homologados pelo Inmetro;

. Atendam integralmente as especificagdes técnicas minimas exigidas no

edital e seus anexos;

. Sejam funcionalmente equivalentes ou superiores aos parametros definidos

nos documentos convocatorios.

Destaca-se que, nos termos do art. 46 da Lei n® 14.133/2021, a padronizag&o deve
observar a compatibilidade técnica e a possibilidade de competicdo, sem

comprometer a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Assim, serdo aceitos hidrometros conforme a Portaria n® 155/2022, desde que
atendam a totalidade das exigéncias técnicas, de desempenho e de conformidade

legal previstas no edital.

Isto posto, dé ciéncia a PETICIONANTE do contetudo deste expediente, com a

publicacdo do mesmo e continuidade dos tramites relativos ao procedimento licitatorio.

Documento assinado digitalmente

Lambari, 10 de julho de 2025. g thir FretovuzLores

Data: 10/07/2025 16:08:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pablo Luiz Lopes

Pregoeiro

Pagina 2 de 2



		2025-07-10T16:08:56-0300




